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PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI PER MONITORAGGIO 

 IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL’IRCSS IOV DELLA REGIONE VENETO 

 

* * * * * * 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

Allegato 5 al disciplinare di gara 
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Si rammenta che, ai sensi del disciplinare di gara, saranno escluse le offerte che, sulla base 

della documentazione tecnica e dei campioni inviati dalle Ditte concorrenti, risulteranno 

non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel Capitolato Tecnico e non verranno 

ammesse all’apertura delle offerte le ditte che totalizzeranno un punteggio di qualità 

inferiore a 24/40. 

 
LOTTO 1 SUB A, SUB B 

CRITERI PUNTEGGIO 

Conformabilità del supporto alle parti anatomiche 5 

Minore pezzature nella confezione 5 

Qualità del confezionamento primario e sua capacità di 

conservazione degli elettrodi dopo l’apertura 

4 

Presenza sul confezionamento primario di codice a barre che riporti 

le medesime informazioni presenti sul codice a barre del 

confezionamento secondario 

1 

Qualità del segnale intesa come visibilità e assenza di artefatti della 

traccia ECG 

7 

Adesività 6 

Facilità di rimozione ed assenza di residui collosi 6 

Tolleranza della cute 6 

 

LOTTO 2  

CRITERI PUNTEGGIO 

Conformabilità del supporto alle parti anatomiche 5 

Minore pezzature nella confezione 5 

Qualità del confezionamento primario e sua capacità di 

conservazione degli elettrodi dopo l’apertura 

4 

Presenza sul confezionamento primario di codice a barre che 

riporti le medesime informazioni presenti sul codice a barre del 

confezionamento secondario 

1 

Qualità del segnale intesa come visibilità e assenza di artefatti 

della traccia ECG 

7 

Adesività 6 

Facilità di rimozione ed assenza di residui collosi 6 

Tolleranza della cute 6 

 

LOTTO 3 SUB A 

CRITERI SUB A PUNTEGGIO 

Conformabilità del supporto alle parti anatomiche 5 

Qualità del confezionamento primario e sua capacità 

di conservazione degli elettrodi dopo l’apertura 

 

4 

Presenza sul confezionamento primario di codice a 

barre che riporti le medesime informazioni presenti 

sul codice a barre del confezionamento secondario 

1 

Qualità del segnale intesa come visibilità e assenza di 

artefatti della traccia ECG 

7 

Adesività 6 

Facilità di rimozione ed assenza di residui collosi 5 
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LOTTO 3 SUB B 

CRITERI SUB B PUNTEGGIO 

Conformabilità del supporto alle parti anatomiche 5 

Qualità del confezionamento primario e sua capacità 

di conservazione degli elettrodi dopo l’apertura 

 

4 

Presenza sul confezionamento primario di codice a 

barre che riporti le medesime informazioni presenti 

sul codice a barre del confezionamento secondario 

1 

Qualità del segnale intesa come visibilità e assenza di 

artefatti della traccia ECG) 

5 

Adesività 5 

Facilità di rimozione ed assenza di residui collosi 5 

Impermeabilità del supporto 5 

Tolleranza della cute  5 

Traspirabilità 5 

 

LOTTO 4  
CRITERIO PUNTEGGIO 

Conformabilità del supporto alle parti anatomiche 6 

Qualità del confezionamento primario e sua capacità 

di conservazione degli elettrodi dopo l’apertura. 

 

5 

Presenza sul confezionamento primario di codice a 

barre che riporti le medesime informazioni presenti 

sul codice a barre del confezionamento secondario 

1 

Qualità del segnale intesa come visibilità e assenza di 

artefatti della traccia ECG 

7 

Adesività 7 

Facilità di rimozione ed assenza di residui collosi 7 

Tolleranza della cute 7 

 

LOTTO 5 SUB A, SUB B 

CRITERI SUB A, B PUNTEGGIO 

Confomabilità del supporto alle parti anatomiche 6 

Qualità del confezionamento primario e sua capacità 

di conservazione degli elettrodi dopo l’apertura. 

2 

Presenza sul confezionamento primario di codice a 

barre che riporti le medesime informazioni presenti 

sul codice a barre del confezionamento secondario 

1 

Qualità del segnale intesa come visibilità e assenza di 

artefatti della traccia ECG 

7 

Adesività 7 

Facilità di rimozioneed assenza di residui collosi 4 

Tolleranza della cute 6 

Traspirabilità 7 

 

 

 

 

 

Tolleranza della cute  6 

Traspirabilità 6 
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LOTTO 6 SUB A, SUB B, SUB C, SUB D 

CRITERIO SUB A,B,C,D PUNTEGGIO 

Confomabilità del supporto alle parti anatomiche 6 

Qualità del confezionamento primario e sua capacità 

di conservazione degli elettrodi dopo l’apertura. 

4 

Presenza sul confezionamento primario di codice a 

barre che riporti le medesime informazioni presenti 

sul codice a barre del confezionamento secondario 

1 

Qualità del segnale intesa come visibilità e assenza di 

artefatti della traccia ECG 

6 

Adesività 5 

Facilità di rimozione ed assenza di residui collosi 6 

Tolleranza della cute 6 

Traspirabilità 6 

 


